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RhinoBeam

Ein alternatives Therapieverfahren
mit Licht und einem Magnetfeld
zur Behandlung der Rhinitis

Dr. med. G. M. Strasser, Deggendorf (ORL Arzt)
H. M. H. Lenke, Metten (Konstrukteur)



Die Zukunft der Rhinitistherapie?




Aufbau des RhinoBeam

A Lichtleiter

A 2 Hochleistungs -
LED T ROT 640 nm
3.500 mcd

A Permanentmagnet
A Steuerelektronik
A Batterien

Micro Lr03 1,8V
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Technik des RhinoBeam

2 rote. monochromatischen Hochleistungs LED (640 nm )
Aluminium -Indium -Gallium -Phosphat LED

Leistung der LEDs ca. 2 x 5.500 mcd.
Lichtleiter  fir Naseneingang

Permanentmagnet mit 0,1 MicroTesla
Flussdichte bei C=0,0103

Steuerung durch Mikroelektronik

zunachst 10 Sek. gepulster Modus der LED (15 Hz)
anschliessend Modus gleichférmiger Bestrahlung

Bestrahlungsdauer5 min

Stromversorgung: 2 Mignon Batterien a' 1,5 Volt



